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Introdução

O processo de osseointegraçªo pode ser alterado pela 

necrose óssea tØrmica ao redor do leito cirœrgico confeccionado 

para instalar um implante1-4. A necrose óssea tØrmica pode ocorrer 

devido à refrigeraçªo inadequada e/ou perda da e�ciŒncia de 

corte das brocas utilizadas na preparaçªo do alvØolo cirœrgico5-6. 

Dependendo do seu grau e extensªo, a qualidade do processo 

de osseointegraçªo que ocorre entre osso e o implante pode 

ser prejudicada ou atØ mesmo nªo ser consumada. AlØm disso, 

quando presente, o organismo deverÆ, em primeira instância, 

promover a sua remoçªo, para depois, iniciar o processo de 

aproximaçªo celular à superfície do implante. Isto demanda tem-

po e pode efetivamente atrasar o processo de osseointegraçªo. 
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RESUMO
O propósito desta pesquisa foi investigar uma possível soluçªo para a eliminaçªo da necrose óssea tØrmica, utilizando 
implantes funcionais que contØm uma câmara coletora (P-I Brånemark Philosophy). Logo após a confecçªo dos 
alvØolos cirœrgicos utilizando brocas com poder de corte insu�ciente (brocas usadas) e refrigeraçªo inadequada, 
foram instalados implantes P-I Brånemark Philosophy com câmara coletora. Imediatamente após, os implantes 
eram removidos acionando o sistema reverso do motor. Após processamento laboratorial histológico dos tecidos, 
os resultados mostraram que a açªo da câmara coletora remove a Ærea de necrose óssea tØrmica, mostrando que a 
interface osso-implante acontecerÆ em excelentes condiçıes biológicas, favorecendo a osseointegraçªo. Entretanto, 
mais estudos sªo necessÆrios para quanti�car a qualidade da interface osso-implante após o período de tempo 
necessÆrio para que ocorra a osseointegraçªo.
Unitermos - Implantes dentÆrios; Osseointegraçªo; Osteotomia; Preparo do leito receptor; Necrose óssea.

ABSTRaCT 
The aim of this study was to investigate a possible solution for thermal bone necrosis using functional implants with 
a collector chamber (PI Brånemark Philosophy). Soon after alveolar site preparation with drills with insuf�cient cutting 
capacity and inadequate irrigation, P-I Brånemark Philosophy implants with a collector chamber were installed. At 
the same time, the implants were removed using the reverse torque model. After histological analysis, the results 
showed that thermal necrosis was not observed when the collector chamber was used, providing excellent biological 
conditions for bone-implant contact and osseointegration. However, further studies are necessary to measure the 
quality of bone-implant interface after the necessary period for osseointegration. 
Key Words - Dental implants; Osseointegration; Osteotomy site preparation; Bone necrosis.

Para Brånemark7, a câmara coletora presente no terço apical do 

implante (Figura 1) tem o seguinte mecanismo de açªo:�captura 

as cØlulas ósseas vitais, gentilmente preparadas para o interior 

do implante, expondo tecido ósseo ótimo. Nªo traz prejuízos ao 

alvØolo cirœrgico preparado, uma vez que o tecido ósseo cortado 

e removido Ø transportado para o interior da câmara, causando 

mínima fricçªo, evitando possíveis microfraturas no tecido ósseo 

interfacial, estimulando a microcirculaçªo e o �uxo canalicular�. 

Na verdade, a câmara coletora funciona como um apontador de 

lÆpis invertido, pois guarda no seu interior o produto �nal de sua 

açªo sobre a parede do alvØolo cirœrgico.

O propósito desta pesquisa foi investigar uma possível soluçªo 

para a eliminaçªo da necrose óssea tØrmica, utilizando implantes 

funcionais que contØm uma câmara coletora (P-I Brånemark 

Philosophy8).
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